ZASADOWOSC M

Zakres 10 — 2000 mg/l CaCOas.

Uwagi

Bezpieczenstwo

Przed przystapieniem do miareczkowania wykonaj 1 strzat
titratorem w celu odpowietrzenia strzykawki.

Zwracaj uwage na znaki bezpieczenstwa na butelkach z
odczynnikami (piktogramy).

Podczas wykonywania testu trzymaj butelki z zakraplaczem
odwrécone doktadnie pionowo i pozwdl kroplom tworzy¢ sie
powoli i opadaé pod wiasnym cigzarem.

Podczas wykonywania jakichkolwiek testow z uzyciem
odczynnikéw zrgcych, szkodliwych lub draznigcych nalezy
nosi¢ rekawice ochronne i okulary ochronne.

Nie strzgsaj kropli, poniewaz wplynie to na doktadnos¢ testu.

Nie spozywac.

Oczekiwany Wielkos¢é
zakres probki Faktor
Dodaj krople odczynnika . . (mg/l CaCOs) (ml)
; ; . Miareczkuj titranetm

ol itk s e Zasadowosc.-tiran :
Y ) (4.5 Wskaznik) do uzyskanie barwy zéttej 20 — 200 50 4
do uzyskania koloru niebieskiego 50 — 500 20 10
. 100 — 1000 10* 20
K= 200 — 2000 5 40

¥

*_probki nalezy rozcieficzy¢ wodg demi do ok. 20 ml

Zasadowos¢ — zaleznosci M/P

Szacowanie udziatu jonéw wodorowgglanowych, weglanowych
i wodorotlenowych w zasadowosci ogélnej na podstawie

zalezno$ci zasadowosci P i M.

Uwagal! Kolory moga sig rézni¢ w zaleznosci od prébki i warunkéw badania. ) I_F 0 OOH C(())3 H(lillos
Zasadowos$é M (mg/l CaCOs) = llosé kropli x Faktor (patrz tabela) P < M/2 0 2P M-2P
P=M2 0 2P 0
P> M/2 2P-M 2(M-P) 0
P =M M 0 0




