ZASADOWOSC P

Zakres 10 — 2000 mg/l CaCO3

Uwagi

Bezpieczenstwo

Przed przystgpieniem do miareczkowania wykonaj 1 strzat
titratorem w celu odpowietrzenia strzykawki.

Zwracaj uwage na znaki bezpieczenstwa na butelkach z
odczynnikami (piktogramy).

Podczas wykonywania testu trzymaj butelki z zakraplaczem
odwrécone doktadnie pionowo i pozwdl kroplom tworzy¢ sie
powoli i opadaé pod wiasnym cigzarem.

Podczas wykonywania jakichkolwiek testow z uzyciem
odczynnikéw zrgcych, szkodliwych lub draznigcych nalezy nosi¢
rekawice ochronne i okulary ochronne.

Nie strzgsaj kropli, poniewaz wplynie to na doktadno$¢ testu.

Nie spozywac.

Oczekiwany Wielkos¢
; . zakres probki Faktor

Dodaj 3 — 4 krople odczynnika Miareczkuj titrantem (mg/l CaCOs) (ml)

Pobierz probke zgodnie z ZP1 . (Zasadowosé¢ - titrant) 10 - 100 100 2
oczekiwanym zakresem (Fenoloft_alelrn_a wskaznik) do momentu utraty koloru

do uzyskania ré6zowego koloru. (probka bezbarwna) 20 - 200 50 4
(brak koloru = Zasadowos$¢ P réwna 0) 50 - 500 20 10
100 - 1000 10 20
= 200 - 2000 5 40
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Uwaga! Kolory moga sie rézni¢ w zaleznosci od probki i warunkéw badania.

* prébki nalezy rozcienczy¢ wodg demi do ok. 20 ml

Zasadowos¢ — zaleznosci M/P

Szacowanie udziatu jondw wodoroweglanowych,
weglanowych i wodorotlenowych w zasadowos$ci ogéinej na
podstawie zalezno$ci zasadowosci P i M.

Zasadowos$é P (mg/l CaCOg) = llos¢ kropli x Factor (patrz tabela)

IF OH COs HCOs
P=0 0 0 M
P<M2 0 2P M= 2P
P=M2 0 2P 0
P>M2 | 2P-M | 2(M-P) 0
P=M M 0 0




